VIO (M SR CHE D0 SR

/5@ CENTRAL BEg
W anaLtica EHUNISG

Cliente

7
VALEEF
RELATORIO DE ENSAIO Ne: 151659/21

Ordem de Senvico N2: 5053/2021

Pagina 01 de 03

Palacio das Esséncias Ltda

Rua Carlos Gomes, 802 - Dois de Julho - Salvador/BA
Telefone: (71) 3329-5423 /(71) 3379-6003

Contato: Anderson Santos

DADOS DA AMOSTRA (Informados pelo cliente)

PALACIO

DAS ARTES E ESSENCIAS

Tipo: Oleo essencial

Planta e parte utilizada: Destilagéo a vapor das flores
Nome cientifico: Lavandula Hybrida Qil - Lavandim Grosso
Processo de exiragdo: Destilagdo a vapor

Data da extragdo: 22/04/2021

Cultivo/Localizag&o: -

Identificagdo: B.L.G.O.1

Responsawel pela coleta: O cliente

Informages adicionais: -

DATAS DO LABORATORIO

Data de entrada no laboratério: 06/07/2021
Periodo de analise: 06/07/2021 a 29/07/2021

Resultados
PERAL CROMATOGRAACO
Areas relativas dos picos referentes aos compostos identificados na amostra:
Nome Area relativa (%) Similaridade (%) Tempo de retencao (min) CAS#*
o Pineno 1,25 98,71 6,42 80-56-8
Canfeno 0,28 97,41 6,85 79-92-5
B Pineno 0,33 98,27 7,68 18172-67-3
Sulcatona 0,17 97,05 7,91 110-93-0
B Mirceno 0,66 98,64 8,06 123-35-3
o-Cimeno 0,60 97,74 9,15 527-84-4
Limoneno 17,15 98,08 9,30 5989-27-5
Eucaliptol 11,47 99,20 9,38 470-82-6
Linalol 34,20 98,89 11,70 78-70-6
Dihidrolinalol 0,42 98,06 12,75 18479-51-1
Canfora 4,37 99,60 13,17 464-49-3
Isoborneol 0,48 98,42 13,59 124-76-5
endo-Borneol 0,91 98,64 13,89 507-70-0
Terpinen-4-ol 0,20 95,99 14,28 20126-76-5
o Terpineol 0,64 98,31 14,73 98-55-5
Acetato de Linalila 10,23 99,52 16,93 115-95-7
Acetato de Bornila 1,00 99,12 17,96 5655-61-8
Acetato de Geranila 0,22 97,01 21,10 105-87-3
 Caricfileno 14,04 99,68 22,37 87-44-5
Humuleno 0,15 95,31 23,40 6753-98-6
Oxido de Cariofileno 0,38 97,11 27,27 1139-30-6
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Soma das areas dos picos identificados: 99,16
Soma das areas dos picos ndo Identificados: 0,84

Na tabela acima apresenta-se a lista de compostos identificados, as dreas relativas dos picos, grau de similaridade com a biblioteca de compostos
referéncia, o tempo de retencdo na coluna e o codigo de registro no CAS.

* Compostos com baixa similaridade com os espectros da Biblioteca devido & baixa concentragao e/ou coeluigao.

**Q registro CAS de um composto quimico € um nimero com um registro Unico no banco de dados do "Chemical Abstracts Service" que atribui
esses numeros a cada produto quimico que é descrito na literatura.

Cromatograma da amostra analisada
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Observagoes

Técnica de Analise: Cromatografia em fase gasosa acoplada a espectrometria de massas. Equipamento da marca Agilent, Modelo MSD 5977B.

Pardmetros de andlise cromatogréfica: Temperatura do injetor 280°C; Volume de injecdo: 1uL; Modo de injegao: Split (1:20); Fluxo: 1 mL min-1;
Gas de arraste: Hélio; Coluna capilar: ZB-5MS (30mx0.25mmx0.25um); Gradiente de femperatura do forno: temperatura inicial 60°C - 2min.
taxa 4°C/min até 200°C e taxa 6°C/min até 260°C - 10min; Temperatura do detector de massas: 260°C,; Temperatura da fonte de ionizagao:
280°C; Modo de aquisigdo: scan.

Consideragoes: As identificagGes dos compostos séo realizadas a partir da comparagao dos espectros de massas dos picos com os da
biblioteca NIST17.L (NIST Chemistry WebBook - w ebbock.nist.gov) sendo apresentado na tabela de resultados o grau de similaridade de cada
identificacao. A area percentual relativa de cada pico é calculada sobre o somatério de areas de todos os picos eluidos da coluna e oriundos da
amostra analisada, incluindo os picos considerados como "compostos nao identificados" por apresentarem similaridade abaixo de valores seguros
para atribuicao da identificac&o.

Referéncias

ADAMS, R. P. ldentification of Essential Oil Components by Gas Chromatography/Mass Spectrometry, Allured, 2009 ISBN: 978-1-932633-21-4.
(Verséo Ebook 4.1 de 30 Janeiro de 2017)

"Os resultados apreseniados nesle relatério de ensaio tem significagdo restrita e se aplicam somente a amosira ensaiada. As informacées
referentes a amostragem sdo de responsabilidade do cliente, exceto quando a coleta é realizada pela Central Analitica. A reproducéo deste
documento somente podera ser realizada integralmente, sem nenhuma alteragdo.”
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Rosana de Cassia de Souza Schneider
Responsavel Técnica
CRQ-V 188379

Santa Cruzdo Sul, 30 de julho de 2021.

Codigo de Seguranca: BF2A05F6DFFC970C865A0038124B3DD6
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